@ DKAKUT

POCUS BEDSIDE ULTRALYD - PROTOKOL

PERIFER ADGANGE Patient - label

Vaer opmaerksom pad at bedside ultralyd er en begraenset undersggelse som ikke udelukker andre fund.
Undersggelsen har ikke til formdl at besvare andre spgrgsmdl end dem angivet forneden.

Dette er en uddannelsesprotokol som forudseetter kendskab og kompetencer inden for ultralyd ift. de
hyppigste akutmedicinske tilstande/fund. Undersggelsesresultatet skal ikke anvendes udelukkende til
beslutningstagning uden man har konfereret med en ultralyds instruktar eller specialist der er certificeret i
POCUS. Mistanke til patologi bgr foranledige anden kvalificeret radiologisk undersggelse jf. lokale
retningslinjer.

INFORMATION

Laege
Ultralyds instrukter
Dato
GEMTE BILLEDER (X)

INDIKATION:

Mislykket forsgg pa PVK
Patientgruppe med kendt svaer anleeggelse
(ex adipositas)

SP@ORGSMAL:

Lokalisation

Lokaliser venen (kan komprimeres) Ja__ Nej
Pulsation Ja__ Nej
Kontroller nalespids Ja__ Nej
Anvend track tip metode Ja__ Nej

Samlet tolkning:
PVK korrekt anlagt Ja Nej
PVK virker efter anleeggelse Ja Nej

KVALITETSSIKRING:
Billedkvalitet: Adekvat ___ Inadaekvat____
Stemmer fund overens med klinikken:

Stemmer overens __ Stemmer ikke overens__ Kan ikke bestemmes
Kommentarer:
Godkendt: Ja___ Nej

Protokol udarbejdet i samarbejde med Akutkliniken, US, Linkdping



